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ФЕДЕРАЛЬНАЯ	СЛУЖБА	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ	УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА	МЕДИЦИНСКОЕ	ИЗДЕЛИЕ

от	20.08.2018	№	РЗН	2018/7499
На	медицинское	изделие
Имплантаты	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки
"KRI-Bar"	в	вариантах	исполнения	М,	Р	и	Т	по	ТУ	32.50.22-006-
49340894-2017
Настоящее	регистрационное	удостоверение	выдано
АО	"КИМПФ",	121552,	Россия,	г.	Москва,	ул.	Оршанская,	д.	5,	ком.	3
Производитель
АО	"КИМПФ",	121552,	Россия,	г.	Москва,	ул.	Оршанская,	д.	5,	ком.	3
Место	производства	медицинского	изделия
121552,	Россия,	г.	Москва,	ул.	Оршанская,	д.	5,	ком.	3
	
Номер	регистрационного	досье	№	РЗН	2018/7499
Вид	медицинского	изделия:	328760
Класс	потенциального	риска	применения	медицинского	изделия:	2б
Код	Общероссийского	классификатора	продукции	для
медицинского	изделия:	32.50.22.127
Настоящее	регистрационное	удостоверение	имеет	приложение
	
Приказом	Росздравнадзора	от	01.01.1970.	№	________
Допущено	к	обращению	на	территории	Российской	Федерации.
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Ф.И.О

(печать)
_подпись_

1



ФЕДЕРАЛЬНАЯ	СЛУЖБА	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ	УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА	МЕДИЦИНСКОЕ	ИЗДЕЛИЕ

от	20.08.2018	№	РЗН	2018/7499 Лист	2
На	медицинское	изделие
Имплантаты	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки
"KRI-Bar"	в	вариантах	исполнения	М,	Р	и	Т	по	ТУ	32.50.22-006-
49340894-2017
I.	Имплантаты	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной
клетки	«KRI-Bar»	в	вариантах	исполнения	М:	1.	Имплантат	для
ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	М140,	в
составе:	1.1.	Пластина	опорная	М140	-	1	шт.	1.2.	Стабилизатор	SP01	-
2	шт.	(при	необходимости).	1.3.	Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при
необходимости).	1.4.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	2.
Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки
«KRI-Bar»	М160,	в	составе:	2.1.	Пластина	опорная	М160	-	1	шт.	2.2.
Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при	необходимости).	2.3.	Стабилизатор
SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).	2.4.	Инструкция	по	применению	-	1
шт.	3.	Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной
клетки	«KRI-Bar»	М180,	в	составе:	3.1.	Пластина	опорная	М180	-	1	шт.
3.2.	Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при	необходимости).	3.3.
Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).	3.4.	Инструкция	по
применению	-	1	шт.	4.	Имплантат	для	ремоделирования
воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	М200,	в	составе:	4.1.
Пластина	опорная	М200	-	1	шт.	4.2.	Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при
необходимости).	4.3.	Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).
4.4.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	5.	Имплантат	для
ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	М220,	в
составе:	5.1.	Пластина	опорная	М220	-	1	шт.	5.2.	Стабилизатор	SP01	-
2	шт.	(при	необходимости).	5.3.	Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при
необходимости).	5.4.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	6.
Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки
«KRI-Bar»	М240,	в	составе:	6.1.	Пластина	опорная	М240	-	1	шт.	6.2.
Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при	необходимости).	6.3.	Стабилизатор
SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).	6.4.	Инструкция	по	применению	-	1
шт.	7.	Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной
клетки	«KRI-Bar»	М260,	в	составе:	7.1.	Пластина	опорная	М260	-

Руководитель	Федеральной	службы
По	надзору	в	сфере	здравоохранения
Ф.И.О

(печать)
_подпись_

2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ	СЛУЖБА	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ	УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА	МЕДИЦИНСКОЕ	ИЗДЕЛИЕ

от	20.08.2018	№	РЗН	2018/7499 Лист	3
1	шт.	7.2.	Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при	необходимости).	7.3.
Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).	7.4.	Инструкция	по
применению	-	1	шт.	8.	Имплантат	для	ремоделирования
воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	М280,	в	составе:	8.1.
Пластина	опорная	М280	-	1	шт.	8.2.	Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при
необходимости).	8.3.	Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).
8.4.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	II.	Имплантаты	для
ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	в
вариантах	исполнения	P:	1.	Имплантат	для	ремоделирования
воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	P180,	в	составе:	1.1.
Пластина	опорная	P180	-	1	шт.	1.2.	Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при
необходимости).	1.3.	Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).
1.4.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	2.	Имплантат	для
ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	P200,	в
составе:	2.1.	Пластина	опорная	Р200	-	1	шт.	2.2.	Стабилизатор	SP01	-
2	шт.	(при	необходимости).	2.3.	Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при
необходимости).	2.4.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	3.
Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки
«KRI-Bar»	P220,	в	составе:	3.1.	Пластина	опорная	Р220	-	1	шт.	3.2.
Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при	необходимости).	3.3.	Стабилизатор
SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).	3.4.	Инструкция	по	применению	-	1
шт.	4.	Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной
клетки	«KRI-Bar»	P240,	в	составе:	4.1.	Пластина	опорная	Р240	-	1	шт.
4.2.	Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при	необходимости).	4.3.
Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).	4.4.	Инструкция	по
применению	-	1	шт.	5.	Имплантат	для	ремоделирования
воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	P260,	в	составе:	5.1.
Пластина	опорная	Р260	-	1	шт.	5.2.	Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при
необходимости).	5.3.	Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).
5.4.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	6.	Имплантат	для
ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	P280,	в
составе:	6.1.	Пластина	опорная
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Р280	-	1	шт.	6.2.	Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при	необходимости).	6.3.
Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).	6.4.	Инструкция	по
применению	-	1	шт.	7.	Имплантат	для	ремоделирования
воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	P300,	в	составе:	7.1.
Пластина	опорная	Р300	-	1	шт.	7.2.	Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при
необходимости).	7.3.	Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).
7.4.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	8.	Имплантат	для
ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	P320,	в
составе:	8.1.	Пластина	опорная	Р320	-	1	шт.	8.2.	Стабилизатор	SP01	-
2	шт.	(при	необходимости).	8.3.	Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при
необходимости).	8.4.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	9.
Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки
«KRI-Bar»	P340,	в	составе:	9.1.	Пластина	опорная	Р340	-	1	шт.	9.2.
Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при	необходимости).	9.3.	Стабилизатор
SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).	9.4.	Инструкция	по	применению	-	1
шт.	10.	Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной
клетки	«KRI-Bar»	P360,	в	составе:	10.1.	Пластина	опорная	Р360	-	1	шт.
10.2.	Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при	необходимости).	10.3.
Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).	10.4.	Инструкция	по
применению	-	1	шт.	11.	Имплантат	для	ремоделирования
воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	P380,	в	составе:	11.1.
Пластина	опорная	Р380	-	1	шт.	11.2.	Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при
необходимости).	11.3.	Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при
необходимости).	11.4.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	12.
Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки
«KRI-Bar»	P400,	в	составе:	12.1.	Пластина	опорная	Р400	-	1	шт.	12.2.
Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при	необходимости).	12.3.	Стабилизатор
SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).	12.4.	Инструкция	по	применению	-
1	шт.	13.	Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной
клетки	«KRI-Bar»	P420,	в	составе:	13.1.	Пластина	опорная	Р420	-	1	шт.
13.2.	Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при	необходимости).	13.3.
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Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при	необходимости).	13.4.	Инструкция	по
применению	-	1	шт.	14.	Имплантат	для	ремоделирования
воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	P440,	в	составе:	14.1.
Пластина	опорная	Р440	-	1	шт.	14.2.	Стабилизатор	SP01	-	2	шт.	(при
необходимости).	14.3.	Стабилизатор	SP02	-	2	шт.	(при
необходимости).	14.4.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	III.
Имплантаты	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки
«KRI-Bar»	в	вариантах	исполнения	T:	1.	Имплантат	для
ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	T200,	в
составе:	1.1.	Пластина	опорная	Т200	-	1	шт.	1.2.	Инструкция	по
применению	-	1	шт.	2.	Имплантат	для	ремоделирования
воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	T220,	в	составе:	2.1.
Пластина	опорная	Т220	-	1	шт.	2.2.	Инструкция	по	применению	-	1
шт.	3.	Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной
клетки	«KRI-Bar»	T240,	в	составе:	3.1.	Пластина	опорная	Т240	-	1	шт.
3.2.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	4.	Имплантат	для
ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	T260,	в
составе:	4.1.	Пластина	опорная	Т260	-	1	шт.	4.2.	Инструкция	по
применению	-	1	шт.	5.	Имплантат	для	ремоделирования
воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	T280,	в	составе:	5.1.
Пластина	опорная	Т280	-	1	шт.	5.2.	Инструкция	по	применению	-	1
шт.	6.	Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной
клетки	«KRI-Bar»	T300,	в	составе:	6.1.	Пластина	опорная	Т300	-	1	шт.
6.2.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	7.	Имплантат	для
ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	T320,	в
составе:	7.1.	Пластина	опорная	Т320	-	1	шт.	7.2.	Инструкция	по
применению	-	1	шт.	8.	Имплантат	для	ремоделирования
воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	T340,	в	составе:	8.1.
Пластина	опорная	Т340	-	1	шт.	8.2.	Инструкция	по	применению	-	1
шт.	9.	Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной
клетки	«KRI-Bar»	T360,	в	составе:	9.1.	Пластина	опорная	Т360	-	1	шт.
9.2.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	10.	Имплантат	для
ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	T380,
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в	составе:	10.1.	Пластина	опорная	Т380	-	1	шт.	10.2.	Инструкция	по
применению	-	1	шт.	11.	Имплантат	для	ремоделирования
воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	T400,	в	составе:	11.1.
Пластина	опорная	Т400	-	1	шт.	11.2.	Инструкция	по	применению	-	1
шт.	12.	Имплантат	для	ремоделирования	воронкообразной	грудной
клетки	«KRI-Bar»	T420,	в	составе:	12.1.	Пластина	опорная	Т420	-	1	шт.
12.2.	Инструкция	по	применению	-	1	шт.	13.	Имплантат	для
ремоделирования	воронкообразной	грудной	клетки	«KRI-Bar»	T440,	в
составе:	13.1.	Пластина	опорная	Т440	-	1	шт.	13.2.	Инструкция	по
применению	-	1	шт.
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